
Artículo: Mascari lla quirúrgica - QD HEALTH

DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL SOLICITANTE

total del informe, que aplica, exclusivamente, a la muestra ensayada conforme se recibió. -Esta  dispon ible la incertidumbre(Inc) y tasa de recuperación cuando aplica.
El solicitante  ha proporcionado y es responsable de la muestra, ficha técnica, e tiquetado y datos identificativos de esta , si no se indica lo  contrario. -Solo se autoriza la reproducción
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PRECISIONTEX. S.L.

PARC INDUSTRIAL L´ALTET - C/ AGRILLENT,  13

46870 ONTINYENT

VALENCIA

Nº DE MUESTRA: 21_552192

Recibida el: 20/08/2021

Fecha de Inicio: 20/08/2021 Fecha de Fin: 25/08/2021

Nº de Boletín: 03953928 // 997222

INFORME DE ENSAYO

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO:

[4C1FF2='/(&&+]

Lote: 16/11082021
Otros datos: COLOR AZUL

       Ensayos                                                 Resultado Unidades Método

ANÁLISIS SIN PRETRATAMIENTO

     Eficiencia de Filtración Bacte riana (BFE)

          EN 14683:2019+AC:2019 Anexo B

          Muestra  1:Eficacia de filtración bacteriana 99.9 %

          Muestra  2:Eficacia de filtración bacteriana 100.0 %

          Muestra  3:Eficacia de filtración bacteriana 99.9 %

          Muestra  4:Eficacia de filtración bacteriana 100.0 %

          Muestra  5:Eficacia de filtración bacteriana 100.0 %

          Promedio Eficacia de Filtración Bacteriana 100,0±0,2 %

          Cara hacia  el aerosol inoculante Exhalación

          Caudal de aire 28,3 l/min

          Tamaño medio de part iculas (MSP) 2,7 µm

          Media del recuento de los contro les postivos 2428

          Recuento  en placa de los contro les negativos <1

          Dimensiones de las muestras de ensayo 10x10 cm²

          Tamaño del area ensayada 50 cm²

          Cond iciones de ensayo:

               Trypticase Soy Agar (37±2)ºC de (20-52)h

     Ensayo finalizado a 24/08/2021

     Desviaciones a l método No se producen  

Mascari lla en envase comercial



total del informe, que aplica, exclusivamente, a la muestra ensayada conforme se recibió. -Esta  dispon ible la incertidumbre(Inc) y tasa de recuperación cuando aplica.
El solicitante  ha proporcionado y es responsable de la muestra, ficha técnica, e tiquetado y datos identificativos de esta , si no se indica lo  contrario. -Solo se autoriza la reproducción
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SALAMANCA,a 25 de Agosto de 2021

AQUIMISA S.L.U. C.I.F.: B37289923

Nombre: D. Jesus Maria Garcia Sanchez - Director - N.I.F.: 07832211K

Documento Firmado Electrónicamente por:

Nº DE MUESTRA: 21_552192

Recibida el: 20/08/2021

Fecha de Inicio: 20/08/2021 Fecha de Fin: 25/08/2021

Nº de Boletín: 03953928 // 997222

INFORME DE ENSAYO

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO:

[4C1FF2='/(&&+]

Producto:

       Ensayos                                                 Resultado Unidades Método

     INFORME REVISADO POR:

          Raquel Martín Arroyo  



Product: Medical face mask - QD HEALTH

SAMPLE DATA PROVIDED BY THE APPLICANT

of the report is authorized, which applies exclusively to the sample tested as received. -The uncertainty (Unc) and recovery rate is available when app licable .                                         
-The applicant has provided and is responsible  for the sample, it s techn ical expecifica tion , labeling and identifying data, if not indicated o therwise. -Only the to tal reproduction                    
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PRECISIONTEX. S.L.

PARC INDUSTRIAL L´ALTET - C/ AGRILLENT,  13

46870 ONTINYENT

VALENCIA

Sample Number: 21_552192

Arrival date: 20/08/2021

Start date: 20/08/2021 End date: 25/08/2021

Report number: 03953928 // 997222

ASSAY REPORT

DESCRIPTION OF THE LABORATORY:

[4C1FF2='/(&&+]

Batch: 16/11082021
Other data: BLUE COLOUR

       Analysis                                                 Results Units Method

ANALYSIS AS RECEIVED

     Bacteria l Filtra tion  Efficiency (BFE)

          EN 14683:2019+AC:2019 Annex B

          Sample 1: Bacteria l Filtra tion  Efficiency 99.9 %

          Sample 2: Bacteria l Filtra tion  Efficiency 100.0 %

          Sample 3: Bacteria l Filtra tion  Efficiency 99.9 %

          Sample 4: Bacteria l Filtra tion  Efficiency 100.0 %

          Sample 5: Bacteria l Filtra tion  Efficiency 100.0 %

          Ave rage Bacte rial Filtration Efficiency 100,0±0,2 %

          Face towards the inocu lant aerosol Exhalation

          Airflow 28,3 l/min

          Mean particle size (MSP) 2,7 µm

          Mean Count o f Positive  Controls 2428

          Pla te count of negative  cotroles <1

          Sample test measurements 10x10 cm²

          Size of  the area tested 50 cm²

          Test conditions

               Trypticase Soy Agar (37±2)ºC of  (20-52)h

     Analysis ending date 24/08/2021

     Deviations to the method Do not occur  

Mask in commercial packaging



of the report is authorized, which applies exclusively to the sample tested as received. -The uncertainty (Unc) and recovery rate is available when app licable .                                         
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SALAMANCA, August 25, 2021

AQUIMISA S.L.U. C.I.F.: B37289923

Name: D. Jesus Maria Garcia Sanchez - Director - N.I.F.: 07832211K

Document Signed Electronically by:

Sample Number: 21_552192

Arrival date: 20/08/2021

Start date: 20/08/2021 End date: 25/08/2021

Report number: 03953928 // 997222

ASSAY REPORT

DESCRIPTION OF THE LABORATORY:

[4C1FF2='/(&&+]

Product:

       Analysis                                                 Results Units Method

     Report reviewed by

          Raquel Martín Arroyo  
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